
日本医学会分科会事務局御中

大岳驥駕動脈におけるハクリタキセルを塗布したバノレーン及びステントの淵寸文書の

自主点検について(周知依頼)

平素より,本会の事業推進にご協力を賜りまして,誠にありがとうございます.

さて,令和3年2月18日付にて,厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課並びに医薬・生

活衛生局医薬安全対策課より,別添の通り,「大腿膝鴛動脈におけるパクリタキセルを塗布したバル

ーン及びステントの淵寸文書の自主点検について」の依頼がありましたので,貴学会の会員各イ立に周

知の程よろしくお願いします.

2021年3月2日

関連眼Lは下記の通りです(PⅧAホームページ)

htt s://WWW. mda.0.'/safe /hlfo-seNices/deⅥCes/0123.html

日本医学会

なお,詳細は,厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課【担当:津田石様:血:03-3595-2435】に

お問い合わせ下さいますようお願い申し上げます.

日本医学会事務局高橋

Tel 03-3946-2121(内 426の

Fax 03-3942-6517
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